
Compte rendu EXEMPLE 

SEXE : F ÂGE : 47 #dos : 953648 
NOM, PRÉNOM :  
TREMBLAY, MÉLISSA # DEMANDE : XX 

GRAPHIQUES CODES RÉSULTATS 
Attendu que : 

 GR :_____________________________ 

 GB :_____________________________ 

 PLQ :____________________________ 

Pathologies : 

 GR :_____________________________ 

 GB :_____________________________ 

 PLQ :_____________________________ 

Estimation des GB à 10X : 

( 49 ) (47 ) (45  ) ( 48 ).  

    Moyenne :    47.25   ÷ 5   = 9.45 109/L    

 

Estimation des plaquettes :   

(24 ) (22 ) (22 ) (26 ) (26 ).  

    Moyenne :   24  x 15  =  360 109/L 

 

COULTER 
 
 
 
SYSMEX 

Tests Résultats Unités 
GB 9.87 109/L 

GR 4.12 1012/L 

HB 118 ↓ g/L 

Ht 0.372 L/L 

VMC 90 fL 

TCMH 29 Pg 

CCMH 317 ↓ g/L 

IDC 14.1 % 

PLQ 354 109/L 

CAS ALERTE 
À TÉLÉPHONER 

VMP - fL 

Neutro 0.52 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lympho 0.29 - 

Mono 0.17  ↑ - 

Eosino 0.02 - 

Baso 0.00 - 

Non-seg   

Méta   

 Myélo   

Promyé   

PRÉSENCE AMAS 
PLAQUETTAIRE 

Blastes   

Lymp aty   

Oui □ Non X NRBC   

MORPHOLOGIE DES GLOBULES ROUGES 
ANISOCYTOSE  POLYCHROMATO  DRÉPANOCYTE  SCHISTOCYTE  HOWEL-JOLY  

MICROCYTOSE  ACANTHOCYTE  ÉCHINOCYTE  STOMATOCYTE  P. BASO  

MACROCYTOSE  CODOCYTE  OVALOCYTE  ROULEAUX  GR. TOXIQUE  

HYPOCHROMIE  DACRYOCYTE  SPHEROCYTE  ANISO PLQ  CORPS DOHLE  

DATE 2023-03-07 INITIALES CS 
 

Commented [CS1]: 2– À la maison, interpréter 
l’hémogramme en fonction du sexe et de l’âge du patient 
(↑, N, ↓). 
Si c’est normal, vous pouvez ne rien inscrire. 

Commented [SC2]: 3 – À la maison, Remplir à quoi on 
peut s’attendre au frottis. 
GR : Voir GR, indices et graphique RBC. 
GB : Voir GB et graphique DIFF. 
PLT : Voir PLT, VMP et graphique PLT. 
Vous pouvez ignorer la section « Pathologies ». 

Commented [SC3]: 6 – Procéder à la lecture de la lame, en 
commençant par le 10X. Prendre conscience de l’allure 
générale du frottis et faire l’estimation des globules blancs.  
Inscrire : « OK » si c’est concordant. 

Commented [CS4]: 10 – À 100X, effectuer l’estimation des 
plaquettes et inscrire OK si c’est concordant. 

Commented [SC5]: 4 – À la maison, prendre conscience 
des codes de l’appareil et des critères de déclenchement de 
frottis (voir p.8)  

Commented [SC6]: 5 – À la maison, vérifier la 
concordance GR, Hb, Hte. 
GRx3 = Hb. Ce résultat x3 = Hte. 
Inscrire :  
-OK si c’est concordant.  
-PAS OK, si ce n’est PAS concordant. Ceci est possible si le 
tube est mal mélangé ou dans certains cas d’anémie. Ici, on 
ne peut pas repasser le tube à l’appareil pour contrôler, donc 
poursuivre la lecture du frottis mais ne PAS valider.  

Commented [CS7]: 1 – À la maison, calculer les indices 
érythrocytaires. 

Commented [SC8]: 8 – À 50X, effectuer le différentiel et 
inscrire les résultats comme les valeurs normales relatives. 
Attention ! Il n’y a pas d’unités ! 

Commented [CS10]: 7 – À 10X, vérifier les amas 
plaquettaires sur la lame. Si les amas sont plus petits, vous 
pourriez seulement les voir pendant le DIFF ou l’estimation 
des PLT. Gardez l’œil ouvert ! 

Commented [CS11]: 9 – À 50X et 100X, regardez les 
globules rouges et si quelque chose vous semble anormal, 
vous pouvez faire confirmer par l’enseignante ou la 
technicienne. 

Commented [SC12]: 12 – Inscrire la date et vos initiales 
pour valider. 
 
Si c’est invalide, mettre un petit commentaire à la place de 
vos initiales pour justifier. 


